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PROVIDED EQUIPMENT .
Adaptor Lo
Igloo Reader
Test cassette

Schritt fur Schritt Anleitung CRP von Lansionbio

Desinfection wipe

Temperatur Testlagerung: 4-30°C
ACHTUNG: Fiir die Durchfiihrung der Messung muss die Temperatur zwischen 15-30°C liegen.

Bendtigte Materialien

1x CRP Testkassette
1x 5-100 pL Pipette / Kapillare

In Testbox enthalten:

1x CRP Testkassette

1x 5-100 pL Pipette / Kapillare

1x Probenréhrchen mit Pufferldésung

1x Sterile Lanzette

1x Alkoholpad

1x Steriler Tupfer

1x Probenréhrchen mit
Pufferldsung

1x Igloo Reader Pro
1x Lansionbio Adapter

Zusdtzlich bendétigte Materialien:
1x Sterile Lanzette

1x Alkoholpad

1x Igloo Reader

1x Lansionbio Adapter

Videoanleitung

Bitte stellen Sie sicher, dass das Igloo bei jedem ersten Test einer neuen Charge mit dem Internet verbunden ist, um die Parameter

aus der Cloud herunterladen zu kénnen. Danach kann er vom Internet getrennt genutzt werden.

Tipps um die Blutentnahme zu erleichtern:

Warme Hdnde erleichtern die Blutentnahme! Lassen Sie die Testperson ihre Hinde vorher mit einem warmen Tuch, warmem Wasser
oder durch sanftes Reiben der Hinde aneinander wdrmen. Leichte kreisende Bewegungen der Arme oder auch ein Handwarmer sind

zusdtzliche Handlungsempfehlungen. Zusdtzlich empfehlen wir Lanzetten, mit einer Tiefe von mind. 2.2mm.

@ diagnostics

Schritt 1. .
Testbereich vorbereiten
und desinfizieren

Bevor Sie mit der Testung
starten, stellen Sie sicher, dass
Sie alle nétigen Kit-
Komponenten, auf einer
sauberen Unterlage vor sich
liegen haben. Desinfizieren Sie
die Fln?erkuppe mit dem
Alkoholpad und lassen Sie
diese trocknen. WICHTIG: Nicht
vollstdndig getrocknete Héande
kénnen das Ergebnis
verfdlschen.

Schritt 4:

Entnehmen Sie genau

5 uL Blut

Das Blut fillt die Pipette
automatisch durch
Kapillarwirkung.

5 uL entsprechen dem kleinen
eingeschobenen Réhrchen am
unteren Ende der Pipette.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass
die Blutprobe ordnungsgemaﬁ
entnommen wird, daflr die
Pipette an die BlUfsbeere halten,
nicht den Finger punktieren.

Schritt 6: .
Mischen Sie das Blut mit
dem Puffer

Schtteln Sie 5-10 Mal, um eine
ordnungsgemdafe Mischung
sicherzustellen, und lassen Sie
es 60 Sekunden stehen.

Schritt 9:

Beginnen Sie mit der
Verwendung des Gerdts
Schalten Sie das Gerdt mit dem
Netzschalter ein, der sich
darunter befindet.

Sobald das Gerdt eingeschaltet
ist, drlicken Sie ,,Neue
Messung"“ und geben Sie die
erforderlichen Daten ein, um
den Test zu starten.

Schritt 12:

Warten Sie 3 Minuten
Wenn der Timer ablduft,
wird Ihr Ergebnis auf dem
Bildschirm angezeigt.
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Schritt 2: i
Punktieren Sie die
Fingerbeere

Warme Héinde erleichtern die
Blutentnahme! Lassen Sie die
Testperson vor der Testung ihre
Hande mit einem warmen Tuch,
warmen Wasser oder durch
sanftes aneinander Reiben
erwdrmen.

Verwenden Sie die sterile
Lanzette, um die Seite der
Flngerkuppe (Ring- oder
Mitfelfinger) zu punktieren.
Massieren Sie ggf. den Finger
sanft, um einen Blutstropfen zu
bilden.

Wichtig:

Gehen Sie vorsichtig mit der
Pipette um. Verwenden Sie nur
den oberen Teil, wenn Sie
Flissigkeit aufziehen oder
abgeben.

Halten Sie den oberen Teil der
Pipette und vermeiden Sie es, zu
fest zu driicken, um ein genaues
Volumen sicherzustellen und
Luftblasen zu vermeiden.

Schritt 7:
100 pL der gemischten
Blut- und Pufferlésung
aufnehmen
Driicken Sie sanft den oberen
Teil der Pipette, um das
Proben emisch bis zur
?ege enen Markierung
zunehmen. 100 pL
enrsprechen dem gesamten
Pipetten-Réhrchen bis zum
Uberlauf zur ersten Blase.

Schritt 10

Fiihren Sie die
Testkassette bis zur
Hdlfte in den Reader ein
Flhren Sie die Testkassette bis
zur Halfte in den Reader ein, um
das Scannen des QR-Codes zu
erméglichen. Warten Sie, bis der
Reader den Scan abgeschlossen
hat und die griine
Anzeigeleuchte aufleuchtet.

Schritt 13:

Digitales Test-
Ergebnis liegt vor
Scannen Sie'den QR
Code flir schnelle
Ergebnisse auf ihrem
Telefon im PDF-
Format.

Schritt 3.

Entfernen Sie den ersten
Blutstropfen

Wischen Sie den ersten
Blutstropfen mit einem sterilen
Tupfer ab, bevor Sie die Probe
entnehmen. Dies gewdhrleistet
Genauigkeit und verhindert
Kontamination.

Schritt 5: .

Blut in Puffer Gibertragen
Driicken Sie sanff nur den
oberen Teil der Pipefte, um die
gesamte Blutprobe in das
Pufferrohr zur
ordnungsgemdafen Mlschung
abzugeben. Um die Probe
vollstandig aus der Pipette
abzugeben, saugen Sie
vorsichtig etwas Pufferldsun
auf und geben Sie diese wieder
zurlick ins Probenrdhrchen.

Schrift8:
Bereiten Sie die
Testkassette vor
Ubertragen Sie das gesamte
Volumen aus dem Pipetten-
Rohrchen in die Testkassette.

Schritt 11;

Setzen Sie die
Testkassette
vollstdndig ein

Sobald die Anzeigeleuchte
griin leuchtet, sefzen Sie die
Testkassette vollsténdig ein,
um die Messung zu starfen.

Oder drucken Sie das
Ergebnis mit unserem
Mini-Drucker aus.
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DgﬁQQ CRP-Beratungsleitfaden

Was ist CRP?

Das C-reaktive Protein, kurz CRP, ist ein Eiweif3, dass in der Leber als Reaktion auf Entzindungen gebildet wird und zu den
sogenannften Akute-Phase-Profeinen z&hlt. Es ist ein Bestandteil des Immunsystems und setzt humorale und zellulGre
Abwehrmechanismen in Gang. Es ist ein unspezifischer Laborparameter flr akute enfzindliche Erkrankungen infektidser
und nicht-infektidser Ursache und steigt bei bakteriellen Infektionen am deutlichsten an. Hier dienf es auch als
Erfolgsmarker einer Antibiotika-Therapie.

Aufgaben von CRP im Korper

Das CRP steigt bei Entzindungen meist innerhalb von 6-12 Stunden an. Es lagert sich an Bakterien und die
Membranbestandteile zerstorter Korperzellen an und vermittelt so deren Beseitigung durch Fresszellen (Makrophagen).

Optimal P Erhoht - > Deuticherhoht > > Stark erhoht

i

<5 mg/L 10 - 50 mg/L 50-100mg/L >100 mg/L

<5 mg/L: kein Hinweis auf eine relevante akute Entziindung

10-50 mg/L: leichte bis m&flige Entzindung, hdufig bei viralen Infekten und chronischen Entziindungen
50-100 m%/L: deutet auf einen bakteriellen Infekt (mit Fieber) hin

>100 mg/L: schwere Infektion

Ursachen fiir ein erhohtes CRP

Bakfterielle Infektionen

virale Infektionen

chronische Erkronkunﬂen (z.B. Rheuma, Darmerkrankungen, Autoimmunerkrankungen)
Gewebeschdden (nach OPs)

Herzinfarkte

Praxistipps

e CRP kann verzdgert ansteigen.
Ein niedriger Wert ist kein sicheres Ausschluf3kriterium fir eine EnTzUndurég.

e Ein erhohfer CRP-Wert ist keine spezifische Diagnose, sondern zeigt nur, dass eine Entziindung vorliegt. Die Ursache
muss immer durch einen Arzt oder eine Arztin im Kontext der Symptome abgeklart werden.

¢ Bei einer Leberinsuffizienz kann ein erwarteter CRP-Anstieg ausbleiben, weil keine Synthesekapazitat mehr zur
Verfugung steht.

¢ Patienten, die immunsuppresiv behandelt werden, zeigen mdglicherweise auch bei schweren Infektionen keinen
entsprechenden CRP-Anstieg (TNF-alpha-Blocker).
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	IGLOO READER PRO FIBEL
	HINWEIS:
	Unsere Einführungen und Tipps in diesem Booklet dienen der Hilfestellung und dem Verständnis. Diese Anleitung dient ausschließlich der Schulung und als tägliche Referenz und enthält möglicherweise nicht alle wichtigen Informationen. Die Informationen in dieser Anleitung dienen Informations- und Schulungszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar.
	Die von den Testherstellern vorgegebenen Referenzbereiche dienen der Orientierung. Verwenden Sie stets lokale Vorgaben z.B. vom RKI, sofern diese abweichen.
	Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitungen der Hersteller sorgfältig durch.
	Diese sind grundsätzlich maßgeblich und vorrangig vor allen anderen Hinweisen zu beachten!
	Über Igloo
	Das Igloo ist eine Point-of-Care-Diagnostiklösung, entwickelt von der Dx365 GmbH, mit der Biomarker-Tests schnell, zugänglich und zuverlässig außerhalb klassischer Laborumgebungen durchgeführt werden können.
	Der Igloo Reader Pro ermöglicht qualitative und quantitative Tests über ein breites Spektrum an Biomarkern – mit zertifizierten Testkits verschiedener Hersteller. Die Ergebnisse liegen innerhalb von Minuten vor und lassen sich über kompatible Mobile- und Desktop-Anwendungen sicher speichern, visualisieren und verwalten.
	Das Igloo wird in Apotheken, Zahnarztpraxen, Arztpraxen, im betrieblichen Gesundheitsmanagement und in weiteren Point-of-Care-Umgebungen eingesetzt und unterstützt evidenzbasierte Entscheidungen sowie schlanke Testabläufe.

	Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
	goodscare GmbH
	T +49 40 3680 7499 0
	F +49 40 3680 7499 5

	E-Mail: kundenbetreuung@goodscare.com
	Ergebnis Historie
	Ergebnis-Löschfunktion
	Zum Einschalten des Readers den Power-Knopf an der runden Gummiunterseite des Geräts drücken.


	IGLOO READER NAVIGATION
	Hauptmenü
	Akkustand
	Datum & Uhrzeit
	Einstellung
	Ausschalt-Taste
	Einstellung
	Testergebnisse
	Ergebnis Historie


	INBETRIEBNAHME
	TESTDURCHFÜHRUNG
	Bitte verbinden Sie das Gerät mit dem WLAN, um die Kalibrierdaten herunterzuladen. Sobald die Daten für eine Testcharge heruntergeladen wurden, werden sie auf dem Gerät gespeichert, und für diese Charge ist kein WLAN mehr erforderlich.
	Alternativ können Sie eine Messung über die Dx Care App durchführen – der Reader lädt die Kalibrierdaten dann automatisch herunter und speichert sie.
	Bitte stellen Sie außerdem die Zeitzone ein, damit das Gerät die korrekte Uhrzeit automatisch über das Internet synchronisieren kann.
	Drücken Sie die Schaltfläche „Start Measurement". Alternativ setzen Sie den Adapter mit einer unbenutzten Testkassette in den Reader ein. Der Reader zeigt dann einen QR-Code an, der zur Anleitung führt und den Sie mit Ihrem Smartphone scannen können.
	Geben Sie die Patient:Innen-Kennung, das Alter und das Geschlecht ein. Standardmäßig ist der Inkubationstimer aktiviert und zählt die erforderliche Testzeit automatisch herunter. Möchten Sie den Test ohne Timer durchführen, schalten Sie ihn aus.
	Setzen Sie den Adapter mit der Testkassette in den Reader ein, um die Messung zu starten. Bitte tun Sie dies zügig, damit der Messtimer korrekt funktioniert.
	Die Messung läuft jetzt. Bitte achten Sie darauf, den Adapter oder die Kassette während der Messung nicht zu entnehmen.
	Ihre erste Messung ist abgeschlossen. Jedes Testergebnis kann exportiert oder ausgedruckt werden.

	Firmware-Update auf dem Igloo Reader Pro
	Ab Softwareversion 1.8.91 kann sich das Gerät mit einer bestehenden Internetverbindung selbstständig updaten.

	Löschen der Test-Metadaten auf dem Igloo Reader Pro
	Wann und warum lösche ich Metadaten auf meinem Igloo?
	Beim erstmaligen Verwenden eines Tests lädt sich das Igloo die Metadaten herunter, um den Test auswerten zu können. Damit im Anschluss auch offline,
	ohne ständige Verbindung zur Cloud gearbeitet werden kann, speichert der Reader die Daten lokal ab. Gab es bei der Erstellung der Metadaten einen Fehler, bleibt dieser also in den gespeicherten Daten enthalten, auch wenn dieser Fehler zwischenzeitlich korrigiert wurde, da der Reader aktuell keinen Abgleich der gespeicherten Daten mit der Cloud durchführt. Ein Löschen der vorhandenen Metadaten sorgt dafür, dass der Reader sich die aktuellen Daten herunterlädt.
	Wie werden die Metadaten gelöscht?
	Die Metadaten können Sie direkt im Menü des Readers unter “Metadaten löschen” entfernen.
	Alternativ können Sie die Metadaten über die Dx Care App löschen. Neben Ihrem Igloo Reader Pro, brauchen Sie dann einen PC/Mac mit installierter Dx Care Desktop App und das mitgelieferte USB-Kabel. Haben Sie die App noch nicht installiert, können Sie diese auf igloo.today herunterladen.
	Schritt für Schritt Anleitung für Dx Care:
	1. Verbinden Sie Ihren Reader mit dem PC/Mac und und starten Sie die Dx Care App. Der Reader muss eingeschaltet sein, damit er von der Software erkannt wird.
	2. Öffnen Sie die Geräteeinstellungen in der Dx Care App. Der Reader heißt ab Werk “Dx365”
	3. Scrollen Sie im Einstellungsfenster ganz nach unten, zum Abschnitt “Zurücksetzen” und klicken Sie auf “Erase stored metadata”.
	Hinweis: Eine Auswahl der Daten, welche Sie löschen möchten, ist aktuell nicht möglich. Es werden alle Metadaten im Gerätespeicher gelöscht.
	Die gespeicherten Metadaten sind nun gelöscht, auch wenn keine Meldung erscheint. Für jeden verwendeten Test wird nun beim nächsten Mal eine Internetverbindung benötigt und das Igloo lädt sich die aktuellen Metadaten aus der Cloud herunter.
	Bei Fragen zu dem Prozess wenden Sie sich bitte an unseren Support unter: support@goodscare.com
	Distribution & Sales
	www.gc-diagnostics.com
	ERGEBNISBEWERTUNG
	Durchführung – Schritt für Schritt
	Ergebnisinterpretation
	Was tun, wenn die QC fehlschlägt?

	Qualitätskontrolle des Igloo Readers mit der QC-Kassette
	Was ist die QC-Kassette?
	Wann sollte die QC durchgeführt werden?
	Ergebnis
	Bedeutung & nächster Schritt
	QC erfolgreich
	QC fehlgeschlagen
	Lagerung
	Handhabung
	Reinigung
	Vor Gebrauch

	Checkliste für erfolgreiche Test-Tage
	mit dem Igloo Reader
	Hier finden sie eine praktische Übersicht zur Vorbereitung ihres Events
	1. Planung & Organisation vorab
	Werbung
	Personalplanung
	Bezahlung
	Terminmanagement

	2. Ausstattung der Location & Hardware
	Arbeitsplatz

	Internetverbindung
	Zusätzliche Geräte benötigt?
	Ergebnisdrucker

	3. Verbrauchsmaterialien & Testzubehör
	Grundausstattung

	4. Unterlagen & Beratung
	5. Goodiebag
	Fazit
	TESTANLEITUNGEN
	Testparameter Übersicht
	Schritt für Schritt Anleitung CRP Wizbiotech
	Schritt für Schritt Anleitung CRP Lansionbio
	Schritt für Schritt Anleitung Lipid-Panel Konsung
	Schritt für Schritt Anleitung HbA1c Lansionbio
	Schritt für Schritt Anleitung Vitamin D Unimed
	Schritt für Schritt Anleitung TSH Lansionbio
	Schritt für Schritt Anleitung Ferritin Wizbiotech
	Schritt für Schritt Anleitung Ferritin Lansionbio
	CE
	IVDR
	OnSight Unimed

	Testosteron

	4–30 °C

	21–24 °C
	3 Tropfen
	15 Min
	Lansionbio

	Ferritin
	4–30 °C

	15–30 °C
	gesamtes Pipettenrohr-Volumen (100 µL)
	15 Min
	WIZ Biotech

	Ferritin
	2–30 °C

	18–25 °C
	3 Tropfen
	15 Min
	Lansionbio


	TSH
	4–30 °C

	15–30 °C
	gesamtes Pipettenrohr-Volumen (100 µL)
	15 Min
	OnSight Unimed

	Vitamin D
	4–30 °C

	21–24 °C
	3 Tropfen
	15 Min
	Lansionbio

	HbA1c
	4–30 °C

	22–34 °C
	gesamtes Pipettenrohr-Volumen (100 µL)
	5 Min
	Konsung

	Lipid-Panel
	4–30 °C

	36–40 °C
	45 µL Blut (Pipettenrohr-Volumen bis zur Markierung)
	3 Min
	Lansionbio


	CRP
	4–30 °C

	15–30 °C
	gesamtes Pipettenrohr-Volumen (100 µL)
	3 Min
	WIZBIOTECH


	CRP
	2–30 °C

	18–25 °C
	2 Tropfen
	3 Min
	Testname
	Temp. Lagerung
	Temp. Testdurchführung
	Probengemischabgabe
	Inkubationszeit



	Testparameter – Übersicht
	Wichtig:
	Stellen Sie sicher, dass die Pipette komplett, ohne Blasen, gefüllt ist. So erhalten Sie genau die benötigten 10 µL Blut.
	Schritt 9:
	Legen Sie die Testkassette in den Reader ein
	Wichtig:
	Gehen Sie vorsichtig mit der Pipette um. Verwenden Sie nur den oberen Teil, wenn Sie Flüssigkeit aufziehen oder abgeben.
	Schritt 7:
	100 µL der gemischten Blut- und Pufferlösung aufnehmen
	Bereiten Sie die Testkassette vor
	Schritt 10:
	Führen Sie die Testkassette bis zur Hälfte in den Reader ein
	Setzen Sie die Testkassette vollständig ein
	CRP-Beratungsleitfaden
	Was ist CRP?
	Aufgaben von CRP im Körper
	Ursachen für ein erhöhtes CRP
	Praxistipps
	Schritt 8:
	Testbereich vorbereiten und desinfizieren
	Schritt 11:
	Entnehmen Sie genau 45µL Blut
	Schritt 6: Den Adapter einschieben.
	Drücken Sie den gesamten Inhalt der Pipette in die Probenvertiefung auf der Testkassette

	Lipid-Panel-Beratungsleitfaden
	Was ist das Lipid-Panel?
	Gesamtcholesterin (Gesamt-C)
	Referenzwerte Erwachsene (mg/dL): Cholesterin <195mg/dL
	HDL-Cholesterin (HDL-C)
	Referenzwerte Erwachsene (mg/dL): HDL >40 mg/dL (Männer) / >45mg/dL (Frauen)
	LDL-Cholesterin (LDL-C)
	Referenzwerte Erwachsene (mg/dL):
	LDL <115mg/dL (ohne Vorliegen weiterer Risikofaktoren)
	Triglyceride (TG)
	Referenzwerte Erwachsene (mg/dL): Triglyceride <150mg/dL
	Blutzucker (BZ)
	Referenzwerte Erwachsene (mg/dL): Blutzucker nüchtern 70-100mg/dL
	Muss die Messung nüchtern erfolgen?
	Ergänzende Messungen
	Überbrücken Sie die Wartezeit doch mit einer kostenlosen Blutdruckmessung – und rechnen sie diese bei Vorliegen der Berechtigung über die pDL ab 😊.
	Wichtig:
	Gehen Sie vorsichtig mit der Pipette um. Verwenden Sie nur den oberen Teil, wenn Sie Flüssigkeit aufziehen oder abgeben.
	Schritt 7:
	100 µL der gemischten Blut- und Pufferlösung aufnehmen
	Schritt 10:
	Führen Sie die Testkassette bis zur Hälfte in den Reader ein
	Setzen Sie die Testkassette vollständig ein

	HbA1c-Beratungsleitfaden
	Was ist der HbA1c?
	Warum sollte der HbA1c bestimmt werden?
	Wie hoch sollte der HbA1c bei gesunden Personen sein?
	Exkurs: Prädiabetes
	Prävalenz in der Bevölkerung
	Risikofaktoren für Prädiabetes
	Maßnahmen zur Senkung des HbA1c
	1. Ernährung
	2. Bewegung
	3. Gewichtsmanagement
	4. Sonstige Lebensstilfaktoren
	Mikronährstoffe bei Diabetes


	Anleitung Vitamin D von OnSight Unimed
	Übersicht der benötigten Materialien
	Videoanleitung
	In Testbox enthalten:
	• 1x Vitamin D Testkassette
	• 1x Kapillarpipette mit festem Volumen
	• 1x Probenröhrchen mit Pufferlösung
	• 1x Sterile Lanzette
	• 1x Alkoholpad
	• 1x Steriler Tupfer
	• 1x Igloo Reader Pro
	• 1x Unimed Adapter

	Zusätzlich benötigte Materialien:
	Temperatur Testlagerung: 4-30°C
	Temperatur Testdurchführung: ACHTUNG, für die Durchführung der Messung muss die Temperatur der Testkassette zwischen 21-24°C liegen.
	Bitte stellen Sie sicher, dass das Igloo bei jedem ersten Test einer neuen Charge mit dem Internet verbunden ist, um die Parameter aus der Cloud herunterladen zu können. Danach kann er vom Internet getrennt genutzt werden.
	Tipps um die Blutentnahme zu erleichtern:
	Warme Hände erleichtern die Blutentnahme! Lassen Sie die Testperson ihre Hände vorher mit einem warmen Tuch, warmem Wasser oder durch sanftes Reiben der Hände aneinander wärmen. Leichte kreisende Bewegungen der Arme oder auch ein Handwärmer sind zusätzliche Handlungsempfehlungen. Zusätzlich empfehlen wir Lanzetten, mit einer Tiefe von mind. 2.2mm.



	Vitamin D-Beratungsleitfaden
	Was ist Vitamin D?
	Vorkommen von Vitamin D
	Funktionen von Vitamin D im Körper
	Symptome eines Vitamin-D-Mangels
	Risikogruppen und -faktoren für einen Vitamin D-Mangel
	Referenzwerte (nach RKI)
	Muss Vitamin D immer mit Vitamin K kombiniert werden?
	Kontraindikationen
	Ausgewählte Cofaktoren von Vitamin D
	Wichtig:
	Stellen Sie sicher, dass die Pipette komplett, ohne Blasen, gefüllt ist. So erhalten Sie genau die benötigten 30 µL Blut.
	Schritt 9: Führen Sie die Testkassette bis zur Hälfte in den Reader ein

	TSH-Beratungsleitfaden
	Was ist TSH?
	Wirkmechanismus
	Ursachen für eine Schilddrüsen-Überfunktion
	Ursachen für eine Schilddrüsen-Unterfunktion
	Klinische Bedeutung
	Praxistipps
	Wichtig:
	Stellen Sie sicher, dass die Pipette komplett, ohne Blasen, gefüllt ist. So erhalten Sie genau die benötigten 10 µL Blut.
	Schritt 9:
	Setzen Sie die Testkassette in den Reader ein
	Warten Sie 15 Minuten
	Wichtig:
	Stellen Sie sicher, dass die Blutprobe ordnungsgemäß entnommen wird.
	Drücken Sie sanft nur den oberen Teil der Pipette, um die gesamte Blutprobe in das Pufferrohr zur ordnungsgemäßen Mischung abzugeben. Um die Probe vollständig aus der Pipette abzugeben, saugen Sie vorsichtig etwas Pufferlösung auf und geben Sie diese wieder zurück ins Proberöhrchen.
	Bereiten Sie die Testkassette vor
	Schritt 10:
	Führen Sie die Testkassette halb in den Reader ein

	Ferritin-Beratungsleitfaden
	Was ist Ferritin?
	Aufgaben von Ferritin im Körper
	Vorkommen von Eisen
	Symptome eines Ferritin-Mangels
	Risikogruppen für einen Ferritin-Mangel
	Referenzwerte
	ACHTUNG: Der Ferritin-Wert kann bei akuten Entzündungen, Infekten oder Lebererkrankungen erhöht sein (CRP mitbestimmen!)
	Einnnahmeempfehlungen
	Wechselwirkungen
	Ausgewählte Cofaktoren von Ferritin

	NOTIZEN


